
Salmonella enterica serovars, serotype en serogroep worden succesvol op 
koolhydraat niveau onderscheiden met behulp van Fourier Transform Infrared 

spectroscopie door de Bruker IR Biotyper®
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Isolaten Salmonella enterica:
46 Salmonella enterica isolaten, 
10 serovars, 6 serogroepen en 7 
serotypen. Gekweekt op tryptic
soy agar (TSA) met elk isolaat in 
zesvoud gemeten. Alle isolaten 
zijn bepaald met Whole
Genome Sequencing (WGS) of 
Salmonella agglutinatie.
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Materiaal & Methode

Alle data is weergeven met een LDA. De isolaten zijn gelabeld per 
serogroep en onderscheiden in clusters door FTIR, zie figuur 2. 

De serotypen in figuur 3 zijn geïdentificeerd door de IRBT met 

de classifier en geven de hoogste nauwkeurigheidsscore (>80).

Figuur 4 is het onderscheid tussen Salmonella enterica serovars

“Figuur 2. Salmonella enterica serogroepen onderscheiden door FTIR, 2D-plot. 311 spectra van 46 

isolaten, elke serogroep (H-antigeen) heeft een andere kleur. De isolaten zijn gelabeld en gegroepeerd door de serogroepen B, C, D, E, S en G. 

“Figuur 3. Salmonella enterica serotypes bepaald door de IRBT en onderscheiden met FTIR, 

2D-plot. 311 spectra van 46 isolaten, elk serotype (O-antigeen) heeft een andere kleur en zijn gelabeld met serotypes O:4, 7, 8, 9, 13, 41 en 3,10.

“Figuur 4. Salmonella enterica serovars onderscheiden door FTIR, 2D-plot weergave. 246 spectra van 

36 isolaten, alle isolaten zijn gelabeld op serovar naam en elke Salmonella enterica serovar heeft een andere kleur. 

IRBT-analyse: 
Kan de IRBT serotypes 

van Salmonella enterica
identificeren en 

onderscheid maken 
tussen Salmonella

enterica serotype, –
groep en serovars? 

De IR Biotyper bleek betrouwbaar en nauwkeurig bij 
identificatie en onderscheid van Salmonella enterica 
serovar, serotype en serogroep en presteerde beter 

dan de huidige agglutinatie in ons laboratorium.
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• Triple sugar iron voor agglutinatie heeft een incubatietijd 
van 16-24 uur, de IRBT heeft 24 uur ± 30 minuten. 

• Agglutinatie gaat van serogroep A t/m E. Met de classifier 
kunnen de overige serogroepen worden bepaald. 

• De IRBT had moeite om S. typhimurium en S. stanley te 
onderscheiden, S. stanley is zeldzaam in Europa.[5,6] Deze
isolaten zijn extern verkregen, niet via patiëntenmateriaal.

• Als vervolgonderzoek kunnen andere kweekmedia, bijv. 
Shigella Salmonella (SS) agar worden gebruikt, i.p.v. TSA.

Salmonella enterica heeft een grote genetische diversiteit op basis van 
serogroepen (H-antigeen) en serotypen (O-antigeen).[1] Serotypering is 
essentieel voor het identificatie en differentiatie van Salmonella spp.[2] Een 
apparaat voor serotypering is de Bruker IR Biotyper® (IRBT). Deze maakt 
gebruik van Fourier Transform Infrared spectroscopie (FTIR), het 
karakteristieke absorptiespectrum identificeert biomoleculen die de 
bacteriële vingerafdruk vertegenwoordigen.[1,3] Met de Bruker geleverde 
Salmonella classifier, heeft de IRBT in eerder onderzoek een serotypering 
nauwkeurigheid van >99,6% aangetoond.[1,4]

“Figuur 1. Workflow IRBT schematisch. Gemaakt met BioRender.”
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